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Fósforo UV VET 
Phosphorus UV VET | Fósforo UV VET 
Ref. 90.025.00 

Responsável Técnico: 
Dr. Gilson Sério Pizzo 

CRF MG - 5310 

FINALIDADE 

Kit destinado à determinação de Fósforo no soro e urina. Uso em diagnóstico in 
vitro. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO 

• Conservar de 2 a 8 °C. 

• Manter ao abrigo da luz. 

• Estável até a data de validade do kit que está impressa no rótulo da embalagem.  

• Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado. 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO  

O fosfato inorgânico existente na amostra reage com o molibdato de amônio, em meio 
ácido, originando o complexo fosfomolibdato, que pode ser medido em 340 nm. A 
intensidade da cor é proporcional à concentração de fosfato inorgânico na amostra.    
 

Fosfato inorgânico + molibdato de amônio    H2SO4
             Complexo Fosfomolibdato 

 

AMOSTRAS: TIPO, COLETA, MANUSEIO, PREPARO E PRESERVAÇÃO  

Tipo de Amostra: Soro e urina.  
Coleta, manuseio e preparo: Realizar a coleta da amostra conforme Boas Práticas 
de Laboratório Clínico. As amostras a serem analisadas devem ser tratadas como 
material potencialmente infectante. As amostras de soro devem ser separadas dos 
elementos celulares imediatamente. 
Preservação: O fósforo no soro é estável por 1 dia se conservado em temperatura 
de 20-25°C, 4 dias em temperatura de 4 a 8 °C e 1 ano em temperatura de -20 °C. 
Na urina o fósforo é estável 2 dias se conservado em temperatura de 20 a 25 °C e 
6 meses em temperatura de 4 a 8 °C, em pH < 5,0.  
Urina: Utilizar amostra colhida no período de 24 horas em frasco contendo de 20 
a 30mL de HCl 50% para prevenir a precipitação de fosfato. Homogeneizar bem, 
medir o volume, verificar o pH e se necessário ajustá-lo para abaixo de 3,0. 
Centrifugar amostras que contenham precipitados e utilizar o sobrenadante. Diluir 
uma alíquota da urina na proporção de 1:10 com água purificada (quando 
necessário, a diluição da urina deverá ser alterada para se obter resultado dentro 
do intervalo operacional do método). Utilizar a urina diluída para proceder ao 
ensaio. Multiplicar o resultado obtido por 10 (ou pelo fator que tiver sido aplicado).  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Molibdato de amônio ≥ 0,5 mmol/L; Ácido 
sulfúrico ≥ 0,5% v/v; Triton X100 ≥ 0,1% v/v.   

 

Fosfato de sódio em concentração equivalente a 
5,0 mg/dL, conservante.  
Rastreável ao material de referência NIST 3139a.    

ESTABILIDADE EM USO  

• A estabilidade do produto (R1 e STD) em uso é de 24 meses, desde que seguidas 
às condições de armazenamento recomendadas (2 a 8°C). 

• Os reagentes devem permanecer fora da temperatura especificada somente o 
tempo necessário para a realização dos testes. 

TRATAMENTO E MANUSEIO DO PRODUTO 

A) PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 
R1 e STD: Prontos para uso. 
 

B) INTERVALO OPERACIONAL 
Soro: 0,35 mg/dL a 15,00 mg/dL. 
Para valores superiores, diluir a amostra com NaCl 150 mM (0,9%), realizar nova 
dosagem e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição.  
Urina: 6,86 mg/dL a 233,85 mg/dL, corrigido pelo fator de diluição. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

O uso de controles deve ser prática rotineira no laboratório. Sugere-se usar um 
controle na faixa de referência ou no nível de decisão e outro controle com valor 
em outra faixa de significância clínica. Para Calibração e Controle Interno de 
Qualidade Laboratorial recomenda-se o uso do soro calibrador e dos soros 
controles abaixo: 

Soro Calibrador - Autocal Vet 
Soro Controle Normal – Quantinorm Vet 
Soro Controle Patológico – Quantialt Vet 

 

90.039.00 
90.040.00 
90.041.00 

PROCEDIMENTO DE ENSAIO, CÁLCULOS E INTERPRETAÇÃO 

A) PROCEDIMENTO DE ENSAIO 

1. Pipetar em tubos de ensaio: 

 Branco Padrão Amostra 

STD - 10 µL - 

Amostra - - 10 µL 

R1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 

2. Homogeneizar bem e incubar os tubos durante 5 minutos a 37 °C. 
3. Medir a absorbância do Padrão e da Amostra frente ao Branco de reagente em 
340 nm. A cor final da reação é estável por 60 minutos. 
 

B) CÁLCULOS 
Soro: 
Fósforo (mg/dL) = Absorbância da Amostra   x Concentração Padrão (mg/dL) 
                                  Absorbância do Padrão  
Exemplo:  
Concentração do Padrão = 5,0 mg/dL 
Absorbância da Amostra = 0,225 
Absorbância do Padrão = 0,252 
Fósforo (mg/dL) =  0,225  x 5,0 = 4,46 mg/dL 
                                  0,252  
Com Fator de Calibração: 
Fator de Calibração = Concentração do Padrão (mg/dL)                           
                                           Absorbância do Padrão 
Fósforo (mg/dL) = Absorbância da amostra  x  Fator de Calibração 
Exemplo: 
Fator de Calibração =     5,0      = 19,8 
                                       0,252 
Fósforo (mg/dL) = 0,225 x 19,8 = 4,46 mg/dL 
 

Urina de 24 horas: 
Fósforo urina (mg/dL) =  Absorbância da Amostra   x Concentração Padrão (mg/dL) x 10* 
                                            Absorbância do Padrão  
 

*10 = Fator de diluição aplicado. 
 

Fósforo urina (mg/24 horas) = Fósforo urina (mg/dL) x volume urinário de 24 horas (em mL) 
                                                                                       100 
 

C) INTERPRETAÇÃO 
O fosfato inorgânico encontra-se localizado no osso na forma de hidroxiapatita. 
No líquido extracelular, o fósforo ocorre como fosfato inorgânico e em pequenas 
quantidades como fosfato orgânico na forma de fosfolípides. O fosfato orgânico 
encontra-se nas células como fosfolípides, ácidos nucleicos e trifosfato de 
adenosina - ATP. O mecanismo de regulação dos níveis dos íons fósforo e cálcio no 
sangue são influenciados pelas interações entre o paratormônio e a vitamina D. O 
fósforo está aumentado no soro em casos de insuficiência renal, 
hipoparatireoidismo, resistência ao paratormônio e acromegalia. Sua diminuição 
ocorre na deficiência de vitamina D e hiperparatireoidismo. 

INTERFERENTES OU LIMITAÇÕES 

Hemólise, Icterícia e Lipemia:  
Soro: Hemoglobina > 200 mg/dL / Bilirrubina > 40 mg/dL / Triglicérides > 350 
mg/dL. 
Urina: Hemoglobina > 180 mg/dL / Bilirrubina > 20 mg/dL. 

Medicamentos: consultar referência bibliográfica recomendada (Young, 2000).  

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

Sensibilidade:  
Soro: Limite de detecção: 0,08 mg/dL / Limite de quantificação: 0,35 mg/dL. 
Urina: Limite de detecção: 0,050 mg/dL / Limite de quantificação: 6,86 mg/dL, 
corrigidos pelo fator de diluição. 
Especificidade Analítica: O produto determina especificamente fósforo na 
presença de outras substâncias interferentes na amostra, até as concentrações 
informadas acima.   
Exatidão:  

Soro: O método foi comparado com método similar pela determinação de 40 

amostras em duplicata. Foi obtida a equação de regressão y = 0,989x + 0,069 e 

coeficiente de correlação r=0,9943. Utilizando esta equação o erro sistemático 

total estimado de 1,20% para um nível de 3,00 mg/dL e 0,28% para um nível de 

5,00 mg/dL.  

Urina: O método foi comparado com método similar pela determinação de 20 

amostras em duplicata. Foi obtida a equação de regressão y = 1,006x – 2,703 e 

coeficiente de correlação r=0,9995. Utilizando esta equação o erro sistemático 

total estimado de -0,17% para um nível de 350,0 mg/24hs e 0,29% para um nível 

de 900,0 mg/24hs. 

Precisão:  
Soro: Foi determinada utilizando amostras em 03 níveis de decisão, sendo duas 
corridas em duplicata por dia durante 20 dias, sendo obtido: 

 

Amostras 
(mg/dL) 

 
Repetições 

Precisão intra-corrida Precisão total 

SD 
(mg/dL) 

%CV SD 
(mg/dL) 

%CV 

3,64 80 0,0414 1,1 0,0522 1,4 

7,61 80 0,0063 0,1 0,0924 1,2 

14,53 80 0,0793 0,5 0,1266 0,9 
 

%CV: Coeficiente de variação expresso em porcentagem; SD: Desvio Padrão  
Urina: Foi determinada utilizando amostras em 02 níveis de decisão, sendo duas 
corridas em duplicata por dia durante 20 dias, sendo obtido: 

Amostras 
(mg/dL) 

 
Repetições 

Precisão intra-corrida Precisão total 

SD 
(mg/dL) 

%CV SD 
(mg/dL) 

%CV 

26,93 80 0,18 0,7 0,22 0,8 

87,76 80 0,38 0,4 0,58 0,7 
 

%CV: Coeficiente de variação expresso em porcentagem; SD: Desvio Padrão 

RISCOS RESIDUAIS, CUIDADOS E PRECAUÇÕES 

 Utilizar os EPI’s de acordo com as Boas Práticas de Laboratório Clínico. 

 Não misturar reagentes de lotes diferentes.  

 Não trocar as tampas dos frascos dos reagentes, a fim de evitar contaminação 
cruzada. 

 Não usar o reagente quando este apresentar característica visual em desacordo 
com o especificado na FISPQ do produto. 

 Evitar deixar os reagentes fora das condições de armazenamento especificadas, 
quando os mesmos não estiverem em uso. 

 Usar pipetas de vidro e ponteiras descartáveis específicas para cada amostra, 
controle, padrão/calibrador e reagente.  

 O nível de água do banho-maria deve ser superior ao do líquido nos tubos de 
ensaio que contém as reações. 

 O laboratório deve estabelecer os requisitos químicos, microbiológicos e de 
partículas para a água antes do seu uso para cada uma das suas aplicações e 
deve definir as especificações ou tipos de água que os atenda. Uma vez que a 
pureza necessária tenha sido definida, o sistema de purificação deve ser 
validado e é importante garantir que a água obtida continue a atender às 
especificações por meio de verificações periódicas. 

 A limpeza e secagem adequadas do material usado são fatores fundamentais 
para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. 

INTERVALO DE REFERÊNCIA 
 

ESPÉCIE Valores (mg/dL) 

Canino  3,5 – 7,0 

Felino 3,5 – 5,4 

Equino       2,9 – 3,9 

Bovino      6,5 – 8,5 

 Estes valores são unicamente para orientação, sendo recomendável que cada 
laboratório estabeleça seu próprio intervalo de referência. 
Conversão para Unidade do Sistema Internacional (SI): mmol/L 
Fósforo (mg/dL) x 0,323 = Fósforo (mmol/L) 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO 

• Espectrofotômetro ou fotômetro para leitura em 340 nm. 

• Banho-maria mantido a temperatura constante (37 °C).   

• Pipetas de vidro e/ou automáticas. 

• Relógio ou Cronômetro. 

• Tubos de ensaio. 

ALERTAS E PRECAUÇÕES COM RELAÇÃO AO DESCARTE DO PRODUTO 

• As informações de Descarte, Segurança e Primeiros Socorros estão descritas na 
Ficha Individual de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto, 
disponível em www.biotecnica.ind.br ou pelo telefone (35)-3214-4646. 

• Descartar as sobras das reações de acordo com as Boas Práticas de Laboratório 
Clínico (BPLC) e Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 
(PGRSS).  

GARANTIA DE QUALIDADE / SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes Biotécnica são 
testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes 
é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, 
desde que armazenados e transportados nas condições especificadas. Os dados 
relativos ao Controle de Qualidade deste produto (lote impresso nas etiquetas dos 
frascos de reagentes) ou qualquer dúvida na utilização deste kit, entrar em contato 
com a Assessoria Científica da Biotécnica Ltda, através do telefone +55 35 3214 
4646 ou pelo email sac@biotecnicaltda.com.br 

AUTOMAÇÃO 

Este procedimento é automatizável na maioria dos analisadores. 
Os protocolos estão disponíveis em www.biotecnica.ind.br 
 

APRESENTAÇÕES 
1 

R1       1 x 50 mL 

 

50 - 1 mL 

STD     1 x 4 mL 400 - 10 μL 
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TABELA DE SÍMBOLOS INTERNACIONAIS / TABLE OF INTERNATIONAL SYMBOLS / 
TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES 

 

Consultar Instruções de 
Uso 
Consultinstructions for 
use 
Consultar Instrucciones de 
Uso 

 

Não descartar 
diretamente no 
ambiente 
Dispose properly 
Desechar 
adecuadamente 

 

Código 
Code 
Código  

Conteúdo suficiente para 
<n> testes 
Containssufficient for 
<n>tests 
Contenido suficiente para 
<n>ensayos 

 

Número de lote 
Batchcode 
Denominación de lote 

 

Limite de temperatura 
Temperaturelimitation 
Temperatura límite 

 

Para uso diagnóstico in 
vitro 
For in vitrodiagnostic 
medical device 
Para uso en diagnóstico in 
vitro 

 

Data limite de utilização 
(último dia do mês) 
Use by (last day of the 
month) 
Estable hasta (ultimo día del 
mes) 

 
Corrosivo 
Corrosive 
Corrosivo  

Nocivo / Irritante 
Harmful / Irritant 
Nocivo / Irritante’ 

 

 

 
Padrão 
Standard 
Patrón 

 
 

 

Reagente e seu 
número/abreviação 
Reagent and its 
number/abbreviation 
Reactivo y su 
número/abreviación 

 

http://www.biotecnica.ind.br/

