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PROTEÍNA TOTAL VET 
Total Protein VET / Proteína Total VET 

Ref. 90.019.00 

Responsável Técnico: 
Dr. Gilson Sério Pizzo 

CRF MG – 5310 

FINALIDADE 

Kit destinado à determinação das Proteínas Totais no soro. Uso diagnóstico in 
vitro. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO 

• Conservar em temperatura ambiente. 

• Manter ao abrigo da luz. 

• Estável até a data de validade do kit que está impressa no rótulo da 
embalagem.  

• Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado. 

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO  

Os íons Cu2+, em meio alcalino, reagem com as ligações peptídicas das proteínas 
formando um complexo colorido que apresenta máximo de absorção em 550 nm. 
A intensidade da cor é proporcional à concentração de proteínas na amostra. 

AMOSTRAS: TIPO, COLETA, MANUSEIO, PREPARO E PRESERVAÇÃO  

Tipo de Amostra: Soro. 
Coleta, manuseio e preparo: Realizar a coleta da amostra conforme Boas 
Práticas de Laboratório Clínico. As amostras a serem analisadas devem ser 
tratadas como material potencialmente infectante.  
Preservação: As  proteínas no soro são  estáveis por 3 dias se conservado em 
temperatura de 4 a 8 °C e 7 dias se conservado em temperatura de -20 °C. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Sulfato de cobre ≥ 5 mmol/L, Tartarato de 
sódio e potássio ≥ 20 mmol/L, Iodeto de 
potássio ≥ 10 mmol/L, Hidróxido de sódio ≥ 
0,1 mol/L, detergente. 

   

 

Tampão Fosfato ≥ 20 mmol/L; Albumina 
bovina em concentração equivalente a 5,0 
g/dL; conservante. Rastreável ao material de 
referência NIST 927d. 

   

ESTABILIDADE EM USO  

• A estabilidade do produto (R1 e STD) em uso é de 24 meses, desde que 
seguidas às condições de armazenamento recomendadas (temperatura 
ambiente). 

TRATAMENTO E MANUSEIO DO PRODUTO 

A) PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 
R1 e STD: Produto pronto para uso. 
B) INTERVALO OPERACIONAL 
O intervalo operacional do produto é de 0,28 g/dL a 12,00 g/dL.  
Para valores superiores, diluir a amostra com NaCl 150 mM (0,9%), realizar nova 
dosagem e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

O uso de controles deve ser prática rotineira no laboratório. Sugere-se usar um 
controle na faixa de referência ou no nível de decisão e outro controle com valor 
em outra faixa de significância clínica. Para Calibração e Controle Interno de 
Qualidade Laboratorial recomenda-se o uso do soro calibrador e dos soros 
controles abaixo: 
Soro Calibrador - Autocal Vet 
Soro Controle Normal – Quantinorm Vet 
Soro Controle Patológico – Quantialt Vet 

 

90.039.00 
90.040.00 
90.041.00 

 

PROCEDIMENTO DE ENSAIO, CÁLCULOS E INTERPRETAÇÃO 

A) PROCEDIMENTO DE ENSAIO 
1. Pipetar em tubos de ensaio: 

 Branco Padrão Amostra 

STD --- 20 L --- 

Amostra --- --- 20 L 

R1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
 

2. Homogeneizar bem e aguardar 10 minutos em temperatura ambiente.  
3. Medir a absorbância do Padrão e da Amostra frente ao Branco a 550 nm. A cor 
é estável por 2 horas. 
 

B) CÁLCULOS 
Proteína (g/dL) = Absorbância da Amostra   x Concentração do STD (g/dL) 

                              Absorbância do STD  
Exemplo:  
Concentração do STD = 5 g/dL 
Absorbância da Amostra = 0,352 
Absorbância do STD = 0,250 
Proteína (g/dL) = 0,352 x 5 = 7,04 g/dL 
                               0,250  
 

Com Fator de Calibração: 
 

Fator de Calibração = Concentração STD (g/dL)                           
                                        Absorbância do STD 
Proteína (g/dL) = Absorbância da amostra x Fator de Calibração 
 

Exemplo: 
Fator de Calibração =     5    = 20 
                                       0,250 
Proteína (g/dL) = 0,352 x 20 = 7,04 g/dL 
 

C) INTERPRETAÇÃO 
As proteínas são sintetizadas predominantemente no fígado, células plasmáticas, 
linfonodos, no baço e na medula óssea. Na evolução de uma doença, a 
concentração de proteína total e suas frações podem desviar-se 
significativamente do valor normal. A medida da proteína total pode ser usada no 
diagnóstico e tratamento de uma variedade de doenças envolvendo o fígado, rim 
ou medula óssea, bem como em outras desordens metabólicas ou nutricionais. 
Hipoproteinemia pode ser causada por doenças e desordens, tais como: perda de 
sangue, síndrome nefrótica, queimaduras severas, síndrome de retenção de sal e 
Kwarshiorkor (deficiência aguda de proteína). Hiperproteinemia pode ser 
observada em casos de desidratação severa e em enfermidades como o mieloma 
múltiplo. Alterações na porcentagem relativa de proteínas plasmáticas podem 
ocorrer sem alteração na quantidade de proteína total, sendo causadas por 
variação na porcentagem de uma de suas frações. A relação A/G é comumente 
usada como um índice de distribuição das frações albumina e globulina. 
Alterações nessa razão podem ser observadas em desordens hepáticas, 
glomerulonefrite, síndrome nefrótica, hepatite aguda, lúpus eritematoso bem 
como em certas inflamações agudas e crônicas. 

INTERFERENTES OU LIMITAÇÕES 

Hemólise, Icterícia e Lipemia: Hemoglobina > 150 mg/dL / Bilirrubina > 40 mg/dL 
/ Triglicérides > 288 mg/dL interferem na amostra. 
Medicamentos: consultar referência bibliográfica recomendada (Young, 2000).  

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

Sensibilidade: Limite de detecção: 0,16 g/dL / Limite de quantificação: 0,28 g/dL.  
Especificidade Analítica: O produto determina especificamente a proteína na 
presença de outras substâncias interferentes na amostra, até as concentrações 
informadas acima.   
Exatidão: O método foi comparado com método similar pela determinação de 40 

amostras em duplicata. Foi obtida a equação de regressão y = 0,991x + 0,037 e 

coeficiente de correlação r = 0,9974. Utilizando esta equação o erro sistemático 

total estimado de 0,33% para um nível de 3,0 g/dL e -0,48% para um nível de 9,0 

g/dL.  

Precisão: Foi determinada utilizando amostras em 03 níveis de decisão, sendo 

duas corridas em duplicata por dia durante 20 dias, sendo obtido: 

Amostras 
(g/dL) 

 
Repetições 

Precisão intra-corrida Precisão total 

SD  
(g/dL) 

%CV SD 
(g/dL) 

%CV 

3,6991 80 0,0421 1,1 0,0475 1,3 

6,6642 80 0,0348 0,5 0,0450 0,7 

10,2555 80 0,0410 0,4 0,0410 0,4 

%CV: Coeficiente de variação expresso em porcentagem; SD: Desvio Padrão  

RISCOS RESIDUAIS, CUIDADOS E PRECAUÇÕES 

• Utilizar os EPI’s de acordo com as Boas Práticas de Laboratório Clínico. 

• Não misturar reagentes de lotes diferentes.  

• Não trocar as tampas dos frascos dos reagentes, a fim de evitar contaminação 
cruzada. 

• Não usar o reagente quando este apresentar característica visual em 
desacordo com o especificado na FISPQ do produto. 

• Usar pipetas de vidro e ponteiras descartáveis específicas para cada amostra, 
controle, padrão/calibrador e reagente.  

• O laboratório deve estabelecer os requisitos químicos, microbiológicos e de 
partículas para a água antes do seu uso para cada uma das suas aplicações e 
deve definir as especificações ou tipos de água que os atenda. Uma vez que a 
pureza necessária tenha sido definida, o sistema de purificação deve ser 

validado e é importante garantir que a água obtida continue a atender às 
especificações por meio de verificações periódicas. 

• A limpeza e secagem adequadas do material usado são fatores fundamentais 
para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. 

INTERVALO DE REFERÊNCIA 
 

PROTEÍNA TOTAL VALORE DE REFERÊNCIA 

Canino 6,5 - 8,5 g/dL 

Felino 6,8 - 8,6 g/dL 

Equino 6,7 – 8,5 g/dL 

Bovino 4,2 - 6,1 g/dL 
 

Estes valores são unicamente para orientação, sendo recomendável que cada 
laboratório estabeleça seu próprio intervalo de referência. 
Conversão para Unidade do Sistema Internacional (SI): g/L 
Proteína Total (g/dL) x 10 = Proteína Total (g/L) 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO 

• Espectrofotômetro ou fotômetro para leitura em 550 nm (540-560). 

• Pipetas de vidro e/ou automáticas. 
• Relógio ou Cronômetro. 

• Tubos de ensaio. 

ALERTAS E PRECAUÇÕES COM RELAÇÃO AO DESCARTE DO PRODUTO 

• As informações de Descarte, Segurança e Primeiros Socorros estão descritas 
na Ficha Individual de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto, 
disponível em www.biotecnica.ind.br ou pelo telefone +55 35 3214 4646. 

• Descartar as sobras das reações de acordo com as Boas Práticas de 
Laboratório Clínico (BPLC) e Programa de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviço de Saúde (PGRSS).  

GARANTIA DE QUALIDADE / SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR 

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes Biotécnica são 
testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos 
reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de 
apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições 
especificadas. Os dados relativos ao Controle de Qualidade deste produto (lote 
impresso nas etiquetas dos frascos de reagentes) ou qualquer dúvida na 
utilização deste kit, entrar em contato com a Assessoria Científica da Biotécnica 
Ltda, através do telefone +55 35 3214 4646 ou pelo e-mail 
sac@biotecnicaltda.com.br 

AUTOMAÇÃO 

Este procedimento é automatizável na maioria dos analisadores. 
Os protocolos estão disponíveis em www.biotecnica.ind.br 

APRESENTAÇÕES 

1 
R1       1 x 250 mL 

 

250 – 1 mL 

STD     1 x 3 mL 300 – 10 µL 
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TABELA DE SÍMBOLOS INTERNACIONAIS / TABLE OF INTERNATIONAL SYMBOLS / 
TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES 

 

Consultar Instruções 
de Uso 
Consultinstructions 
for use 
Consultar Instrucciones 
de Uso 

 
Corrosivo 
Corrosive 
Corrosivo 

 

Código 
Code 
Código  

Conteúdo suficiente 
para <n> testes 
Containssufficient for 
<n>tests 
Contenido suficiente para 
<n>ensayos 

 

Número de lote 
Batchcode 
Denominación de lote  

Limite de temperatura 
Temperaturelimitation 
Temperatura límite 

 

Para uso diagnóstico 
in vitro 
For in vitrodiagnostic 
medical device 
Para uso en diagnostico 
in vitro 

 

Data limite de 
utilização  
Use by  
Estable hasta  

 

Risco biológico 
Biological risk 
Riesgo biológico  

Nocivo / Irritante 
Harmful / Irritant 
Nocivo / Irritante’ 

 

Reagente e seu 
número/abreviação 
Reagent and its 
number/abbreviation 
Reactivo y su 
número/abreviación 

 

Controle 
Control 
Control 

 

http://www.biotecnica.ind.br/

